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Androstenedione in siero Androstendion im Serum 

 
Informazioni generali Allgemeine Informationen 

Codice accettazione  

111081 

Annahmekodex 

111081 

Indicazioni cliniche [1,2,6]  
Gli ormoni steroidei comprendono una serie di 
sostanze rilevanti dal punto di vista biochimico, le cui 

strutture di base derivano dal colesterolo. 
L’androstenedione è un intermedio della biosintesi 
degli androgeni. Esso origina da altri precursori 

steroidei quali il deidroepiandrosterone e il 17-
idrossiprogesterone ed è successivamente convertito 
in testosterone o in estrone. Il suo dosaggio trova 

impiego nel sospetto di iperandrogenismo, condizione 
riscontrata principalmente nei difetti della 
steroidogenesi surrenalica (iperplasia surrenalica 
congenita), nel deficit di aromatasi, in alcune 
neoplasie secernenti androgeni e nella sindrome 
dell’ovaio policistico.  

Klinische Indikation [1,2,6] 
Zu den Steroidhormonen gehört eine Reihe 
biochemisch bedeutender Substanzen, deren 
Grundstrukturen vom Cholesterin abgeleitet sind. 
Androstendion ist ein Zwischenprodukt der 
Androgenbiosynthese. Es entsteht aus anderen 

Steroidvorläufern wie Dehydroepiandrosteron und 
17-Hydroxyprogesteron und wird anschließend in 
Testosteron oder Östron umgewandelt. Seine 
Bestimmung findet Anwendung bei Verdacht auf 
Hyperandrogenismus, einem Zustand, der vor allem 
bei Störungen der Nebennierensteroidogenese 
(angeborene Nebennierenhyperplasie), bei 

Aromatase-Mangel, bei bestimmten 
androgenproduzierenden Tumoren und beim 
polyzystischen Ovarialsyndrom auftritt.  

Preparazione del paziente  
Digiuno 

Patientenvorbereitung 
Nüchtern 

Richiedibile in urgenza  
Richiedibile solo in regime di routine 

Dringende Anforderung 
Anforderbar nur im Routinebetrieb 

Dove effettuare il prelievo per pazienti esterni 
In tutti i centri prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto 

Adige. 

Ort der Blutentnahme für ambulante Patienten 
In allen Blutabnahmezentren des Südtiroler 

Sanitätsbetriebes. 

Esecuzione  
2 volta alla settimane 

Durchführung 
2 Mal jede Woche 

Tempo di refertazione per pazienti esterni 
7 giorni 

Befundungsdauer für ambulante Patienten 
7 Tage 

Preanalitica Prä-Analitik 

Tipo di campione [2] 
Siero 

Untersuchungsmaterial [2] 
Serum 

Tipo provetta  
Provetta tappo rosso 6 mL 

Röhrchen 
Röhrchen mit rotem Verschluss 6 mL 

Trasporto del campione [2] 

A temperatura ambiente 

Probentransport [2] 

Raumtemperatur 

Trattamento del campione in laboratorio [2]  
Centrifugare entro 2h a temperatura ambiente 

Probenbehandlung im Labor [2] 
Innerhalb 2 Stunden zentrifugieren bei 

Raumtemperatur 

Criteri per la non accettabilità del campione [2] 
Volume insufficiente, errata identificazione del 
paziente, provetta errata 

Kriterien für die Inakzeptanz einer Probe [2] 
Unzureichendes Volumen, fehlerhafte 
Patientenidentifikation, falsches Probenröhrchen 

Stoccaggio del campione dopo l’analisi  
7 giorni a 2-8ºC 

Probenlagerung nach der Analyse 
7 Tage bei 2-8 ºC 

Possibilità di richiesta su campione già 
processato [2] 
Su richiesta medica, in base alla stabilità dell’analita 
(considerare la durata dello stoccaggio), alla 

disponibilità e al volume del campione. 

Möglichkeit der Anforderung des Tests auf 
bereits bearbeitetem Probenmaterial [2] 

Nach ärztlicher Anforderung, je nach Stabilität des 
Analyten für die Dauer der Probenlagerung, falls die 

Probe noch vorhanden ist und das Probenvolumen 
ausreichend ist. 

Indicazioni tecniche Technische Angaben 

Misurando [2] 
Androstenedione in siero 

Messgröße [2] 

Androstenedion im Serum 
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Metodo e strumento [2]  

Kit Chromsystems su strumento LC-MS/MS (Waters) 

Bestimmungsmethode und Gerät [2]  

Kit Chromsystem auf LC-MS/MS (Waters) 

Range di riferimento [7] 
Uomini: 40-150 ng/dl 
Donne: 30-200 ng/dl 

Referenzbereich [7] 
Männer: 40–150 ng/dl 
Frauen: 30–200 ng/dl 

Stabilità del campione [2] 
18-22ºC: 1 g 2-8ºC: 3 gg -20ºC: 1 mese 

 

Stabilität der Probe [2] 
18-22ºC: 1 Tag 2-8ºC: 3 Tage -20ºC: 1 Monat 

 

Tempo di emivita dell’analita [1,6,7] 

Non riportato 

Halbwertszeit des Analyten [1,6,7] 

Nicht angegeben 

Variabilità analitica (%) [3] 
<4.02% 

Analytische Variabilität (%) [3] 
<4.02% 

Variabilità biologica intraindividuale (%) [4] 
19.2 

Intra-Individuelle Variabilität (%) [4] 
19.2 

Differenza critica (%) [5] 
<45.16% 

Kritische Differenz (%) [5] 
<45.16% 

Incertezza di misura (Um) [3] 
Dati estratti da Unity Real Time (Bio-Rad) a Gennaio 

2026 
Livello 1: 23.59 ng/dL – Um 3.8 ng/dL   
Livello 2: 105.87 ng/dL – Um 13.1 ng/dL   
Livello 3: 895.91 ng/dL – Um 68.34 ng/dL   

Messunsicherheit (Um) [3] 
Daten extrahiert aus Unity Real Time (Bio-Rad) im 

Januar 2026 
Level 1: 23.59 ng/dL – Um 3.8 ng/dL   
Level 2: 105.87 ng/dL – Um 13.1 ng/dL   
Level 3: 895.91 ng/dL – Um 68.34 ng/dL   

Interferenze [2] 
Vedi foglietto illustrativo 

Störfaktoren [2] 
Siehe Beipackzettel 

Significatività clinica Klinische Bedeutung 

Valori elevati [1] 
Valori elevati si riscontrano in pazienti con irsutismo, 
ovaio policistico, iperplasia surrenalica, Sindrome di 
Cushing, adiposità, gravidanza, e tumori androgene 

secernenti (ovaie, surrene). 

Erhöhte Werte [1] 
Erhöhte Werte treten bei Patientinnen mit 
Hirsutismus, polyzystischem Ovarialsyndrom, 
Nebennierenhyperplasie, Cushing-Syndrom, 
Adipositas, Schwangerschaft und 

androgenproduzierenden Tumoren (Eierstöcke, 
Nebennieren) auf. 

Valori bassi [1] 

Valori bassi si riscontrano in pazienti con insufficienza 
surrenalica, in terapia con glucocorticoidi, in terapia 
con Clomifen, con insufficienza ovarica, con anemia 
falciforma, e in post menopausa. 

Erniedrigte Werte [1] 
Niedrige Werte treten bei Patientinnen mit 
Nebenniereninsuffizienz, unter 
Glukokortikoidtherapie, unter Clomifen-Therapie, bei 
Ovarialinsuffizienz, bei Sichelzellenanämie sowie in 

den Wechseljahren auf. 

Ulteriori informazioni cliniche [1] 

Di seguito sono elencati i parametri correlati:  

DHEAS 

Testoterone 

ACTH 

Cortisolo 

Klinische Zusatzinformationen [1] 
Nachstehend sind die korrelierenden Parameter 

aufgelistet:  

DHEAS 

Testosteron 

ACTH 

Cortisol 

Ulteriori informazioni Weitere Informationen  

Segreteria 
Tel. 0471-438306 

Sekretariat 
Tel. 0471-438306 
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